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Montage des articulations NEURO CLASSIC, NEURO CLASSIC zero, NEURO
VARIO, NEURO VARIO zero

Nous présentons dans ce tutoriel en ligne le montage de nos articulations de genou modulaires à
mouvement libre :

NEURO CLASSIC

NEURO CLASSIC zero

NEURO VARIO

NEURO VARIO zero

Vous trouverez dans la notice d’utilisation toutes les informations importantes sur les possibilités de
réglage et de transformation des articulations modulaires.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB2100-FR_Notice_d_utilisation_pour_les_specialistes_qualifies_en_technique_orthopedique_Articulations_de_genou_modulaires_a_mouvement_libre.pdf
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Étape 1/15

Démontez et nettoyez l’articulation modulaire. Pour nettoyer les filetages de la plaque supérieure,
utilisez le nettoyant haute performance LOCTITE® 7063 pour éliminer les résidus de cire isolante.

Remarque : respectez la fiche de données de sécurité lors de l’utilisation du nettoyant haute
performance LOCTITE® 7063.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/WZ7063_Safety_Data_Sheet_Loctite_7063.PDF
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Étape 2/15

NEURO VARIO zero et NEURO VARIO
Au cas où vous voudriez remplacer la butée d’extension, dévissez-la de la partie supérieure de
l’articulation à l’aide de la vis à tête bombée comprise dans la livraison de l’articulation modulaire.
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Étape 3/15

NEURO VARIO zero et NEURO VARIO
Montez la butée d’extension sur la partie supérieure de l’articulation.
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Étape 4/15

Vaporisez de la colle en spray sur un côté de la première rondelle de friction et collez-la dans la plaque
supérieure. Graissez légèrement l’autre côté de la rondelle de friction avec la graisse pour articulation
d’orthèse.
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Étape 5/15

Graissez l’alésage de l’axe d’articulation ainsi que les surfaces de frottement du boulon à goupille fendue
avec la graisse pour articulation d’orthèse.
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Étape 6/15

Mettez le boulon à goupille fendue dans l’ouverture prévue pour cela de la partie supérieure de
l’articulation et assurez-vous qu’il se trouve correctement en place.
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Étape 7/15

Graissez légèrement la deuxième rondelle de friction avec de la graisse pour articulation d’orthèse.
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Étape 8/15

Maintenez le boulon à goupille fendue avec un doigt.
Placez la deuxième rondelle de friction sur la partie supérieure de l’articulation et montez la partie
inférieure de l’articulation.
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Étape 9/15

Montez la plaque supérieure. Vissez la première vis à tête fraisée (vis axiale), puis la deuxième vis à tête
fraisée pendant que vous continuez de bloquer le boulon à goupille fendue.

Remarque : vous trouverez toutes les informations sur le couple de serrage (Nm) sur la plaque
supérieure de l’articulation modulaire ou dans la notice d’utilisation.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB2100-FR_Notice_d_utilisation_pour_les_specialistes_qualifies_en_technique_orthopedique_Articulations_de_genou_modulaires_a_mouvement_libre.pdf
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Étape 10/15

Veillez à ne pas endommager la rondelle de friction lors du montage. Des particules adhérant à la
rondelle de friction peuvent créer un jeu latéral dans l’articulation modulaire.
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Étape 11/15

Vérifiez si les boulons à goupille fendue sont entièrement en place dans leur logement.

Remarque : les vis sont toujours fournies pour correspondre à l’articulation modulaire respective. Une
éventuelle différence entre la longueur de la vis et le filetage des boulons à goupille fendue n’affecte pas
la charge admissible de l’articulation modulaire.
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Étape 12/15

Vérifiez la bonne mobilité. Mettez l’articulation modulaire en extension. Vérifiez la flexion en tenant
l'orthèse horizontalement et relâchant la coque fémorale. La coque fémorale doit descendre en
souplesse jusqu’à l’angle de flexion maximal possible.
Utilisez les rondelles de friction de l'épaisseur inférieure suivante si l'articulation se meut difficilement,
répétez toutes les étapes à partir de l'étape 8 et vérifiez à nouveau.

Remarque : pour une orthèse bilatérale, vérifiez toujours seulement une articulation modulaire à la fois.
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Étape 13/15

Contrôlez l’articulation modulaire pour voir s’il y a du jeu latéral. Bloquez la coque de jambe inférieure et
testez s’il est possible de déplacer la coque fémorale dans le sens varus-valgus. Utilisez les rondelles de
friction de l’épaisseur supérieure suivante si vous constatez du jeu latéral, répétez toutes les opérations
à partir de l’étape 8 et vérifiez à nouveau.
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Étape 14/15

Montez l’amortisseur de la butée d’extension.
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Étape 15/15

Fixez les deux vis avec l’adhésif LOCTITE® 243 à résistance moyenne et le couple de serrage adapté à la
largeur modulaire. Laissez l’adhésif durcir (adhérence finale après environ 24 heures).

Remarque : respectez la fiche de données de sécurité lors de l’utilisation de l’adhésif LOCTITE® 243 à
résistance moyenne.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/KL2000_Safety_Data_Sheet_Loctite_243.pdf
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