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Étapes de travail spécifiques lors de la fabrication d’une KAFO avec la NEURO
MATIC

Dans ce tutoriel en ligne, vous trouverez des informations sur les étapes de travail spécifiques à suivre
lors de la fabrication d’une orthèse avec l’articulation de genou modulaire automatique NEURO MATIC.
Ceci comprend le placement des gabarits, les particularités lors du renforcement ainsi que la
manipulation du conduit de câble Bowden.

Vous trouverez ici des instructions étape par étape pour le montage d’une articulation de genou
modulaire NEURO MATIC.

https://stage.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/montage-de-larticulation/articulations-de-genou-modulaires/neuro-matic.html
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Préparation du renforcement
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Étape 1/7

Raccourcissez le gabarit pour montage/stratification le long du repère pour obtenir un résultat visuel
optimal. Si vous envisagez la possibilité de réaliser une transformation en NEURO TRONIC, ne
raccourcissez pas le gabarit de montage/stratification !
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Étape 2/7

Montez le cordon modulaire sur le positif plâtré.
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Étape 3/7

Gabarit de montage/stratification pour l’articulation de genou modulaire

L’orifice profond (flèche bleue) est le logement du conduit de câble Bowden de l’articulation de genou
modulaire NEURO MATIC.

Le petit orifice (cercle bleu) est le point de raccordement du câble de raccordement de l’aimant de
levage de l’articulation de genou modulaire NEURO TRONIC.
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Étape 4/7

Coulissez une extrémité du conduit de câble Bowden jusqu’en butée dans le gabarit de
montage/stratification.

Important ! L’orifice profond dans le gabarit de montage/stratification n’est requis que pour l’articulation
de genou modulaire NEURO MATIC et pas pour la NEURO TRONIC.
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Étape 5/7

Collez le gabarit de stratification pour le passage du câble Bowden à l’autre extrémité du conduit de
câble Bowden avec de la colle instantanée à moyenne viscosité.
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Étape 6/7

Facultatif :
Si vous envisagez la possibilité de réaliser une transformation en NEURO TRONIC, placez également le
gabarit de stratification pour le câble de raccordement de l’aimant de levage ainsi que le gabarit de
stratification pour la compensation de la longueur de câble et utilisez le gabarit de stratification pour le
contrôleur soit en dessous du film, soit comme gabarit de compression. Vous trouverez ici des
indications sur la technique de travail.

https://stage.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/options-et-supplements/etapes-de-travail-specifiques-lors-de-la-fabrication-dune-kafo-avec-la-neuro-tronic.html
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Étape 7/7

Retirez le cordon modulaire. Si le positif plâtré est encore humide, commencez par l’isoler avec un film
de compression. Enfilez ensuite un bas de renforcement en PA et un film tubulaire en PVA sur le positif
plâtré. Le gabarit de stratification pour le passage du câble Bowden se trouve maintenant sous le film
tubulaire en PVA et fait donc partie du modèle.
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Renforcement de la KAFO
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Étape 1/3

Renforcez les coques de l’orthèse. Faites une petite incision dans les couches de renforcement du
gabarit de stratification pour le passage de câble Bowden, comme représenté sur l’image. L’incision
dégage le gabarit de stratification en direction du dispositif de retenue. Ceci permet de raccorder
directement le conduit de câble Bowden au gabarit de stratification à une étape de travail ultérieure.

Important ! Le film inférieur ne doit pas être incisé.
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Étape 2/3

Pour chaque nouvelle couche de renforcement, veillez à évider la zone dégagée. Continuez le
renforcement jusqu’à ce que le cordon modulaire soit monté.
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Étape 3/3

Remplissez entièrement le conduit de câble Bowden de cire isolante. Montez le cordon modulaire.
Passez le conduit de câble Bowden par l’incision vers le gabarit de stratification pour le passage de câble
Bowden. Continuez le renforcement. Recouvrez les deux gabarits de stratification de la dernière couche.
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Stratification de la KAFO
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Étape 1/2

Cette technique de fabrication est spécialement étudiée pour notre résine époxy et notre durcisseur.

Important ! Tenez compte des consignes d'application et de la fiche de données de sécurité relatives à la
résine époxy et au durcisseur. Respectez scrupuleusement les rapports de mélange et mélangez
soigneusement la résine et le durcisseur.

https://stage.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
https://stage.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/KL1201-0_KL1202-0_Safety_Data_Sheet_Epoxy_Resin.pdf
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Étape 2/2

Imprégnez bien les fibres lors de la stratification et raclez la résine excédentaire. Laissez le modèle sous
pression à température ambiante pendant la nuit (minimum 10 heures).

Important ! Tenez également compte ici des consignes d'application relatives à la résine époxy.

https://stage.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
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Découpage de la KAFO
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Étape 1/3

Coupez autour des articulations modulaires pour les dégager. Une flèche est gravée sur le gabarit de
montage/stratification pour indiquer l’endroit où vous devez faire levier pour l’extraire.
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Étape 2/3

Sciez les coques de l’orthèse et retirez-les du modèle.

Remarque : la partie dépassante du conduit de câble Bowden sera raccourci à fleur à l’étape suivante.
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Étape 3/3

Le conduit de câble Bowden aboutit maintenant à l’évidement (A) réalisé depuis le gabarit de
stratification pour le passage du câble Bowden. Sectionnez à fleur le conduit de câble Bowden qui
dépasse sur l’articulation modulaire à l’aide d’un cutter (B). Enlevez la cire isolante du conduit de câble
Bowden.
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Recuit et ponçage de la KAFO
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Étape 1/2

Nettoyez les coques de l’orthèse et retirez le film tubulaire en PVA. Recuisez les coques de l’orthèse.

Important ! Tenez également compte ici des consignes d'application relatives à la résine époxy.

https://stage.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1200-KL-EN_Instructions_for_Use_for_Orthotists_or_Qualified_Trained_Experts_Processing_epoxy_resin.pdf
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Étape 2/2

Poncez les coques de l’orthèse. Réalisez un orifice pour le conduit de câble Bowden à l’aide d’une
meuleuse-perceuse.
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Montage des articulations modulaires
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Étape 1/1

Montez les articulations modulaires comme décrit dans la notice d’utilisation et le tutoriel en ligne
correspondant.

https://stage.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB2500-FR_Notice_d%E2%80%99utilisation_pour_les_sp%C3%A9cialistes_qualifi%C3%A9s_en_technique_orthop%C3%A9dique_NEURO_MATIC.pdf
https://stage.fior-gentz.de/tutoriels-en-ligne/tutoriels-en-ligne-pour-les-specialistes/fabrication-de-lorthese/montage-de-larticulation/articulations-de-genou-modulaires/neuro-tronic.html
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